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 )اون( فور

 

اون براي سترون کردن  آنها به روش حرارت خشک استفاده می شود. کردن خشک کردن لوازم آزمایشگاهی یا ستروناون براي از 

 -C180˚ي بالاي مورد نیاز مثل هاگیرند، اما می توانند دمانمی تحت نفوذ بخار قرار  با اطمینان کافیکه به کار می رود موادي 

˚C160 و  ها ، پی پتي شیشه ايها پلیتآزمایش،  هاي ظروف شیشه اي مثل لولهسترون کردن ویژه براي ه ب . اونکنند تحمل را

 نیز براي آلات فلزي مثل پنس، اسكالپل و قیچی به کار می رود.                                                    

اتاقک(، نشانگر درجه حرارت، ترموستات و تایمر، طبقات مشبک، قفل  اون باید داراي فن )جهت چرخش هواي متراکم در سراسر

 داخلی درب و عایق بندي مناسب جداره ها باشد.

 

 در اون سترون سازی

 توان از فویل آلومینیومی یا کاغذ کرافت و سربطري نمودن آنها در اون می سترونالذکر جهت براي بسته بندي وسایل فوق -1  

چون پنبة نیم سوز مواد ضد باکتري فرّاري را متصاعد می  ،باید دقت شود که کاغذ و پنبه نسوزنده نمود. هاي پنبه اي استفاد

 کند.

را  ظرف ها را با پنبة غیر جاذب ببندید و آنها را در ظرف فلزي قرار داده، درِ سانتی متر از انتهاي فوقانی پی پت 2حدود  -2  

 ببندید. 

لوله اي قرار دهید. درپوش، لبة لوله را ه طور عمودي در جارا با کاغذ آلومینیومی بپوشانید و آنها را بدرپوش لوله هاي آزمایش  -3  

 از آلودگی از طریق هوا در طی ذخیره سازي حفظ می کند.  

 ن،تفلو نمود که درپوش و آستري آنها از موادي مثل فلز، سترونن بطري هاي درپیچ دار را در اون در صورتی می توا -4  

 د.نشومی از شكل طبیعی خارج ن سترون سازيدر دماي  ، چونپروپیلن  یا لاستیک سیلیكون ساخته شده باشدپلی

توصیه می شود که ابتدا آنها را در دماي ئن شوید. قبل از قرار دادن ظروف شیشه اي در اون، از خشک بودن آنها مطم -5  

˚C100  .قرار دهید 

 10در اندازه هاي کوچک که از وزن  را در ظرف شیشه اي یا فلزي و Petroleum Jellyمثل  پودر، روغن، چربی و گریس -6

 نمایید. سترونگرم یا عمق  یک سانتی متر تجاوز نكند، 

 بین آنها در جریان باشد.ر دهید که هواي داغ در اطراف و را به گونه اي در اون قرایا بسته ها  ، وسایلمواد -7

 و منبع گرما را روشن کنید. درِ اون را ببندید -8

انتخابی برسد و نیز مدتی هم بیشتر درنظر  ستروناز زمانی آغاز می شود که اتاقک به دماي  سترون سازيزمان نگهداري  -9  

 ساعت(. 4تا  2به مدت  C180-˚C160˚) داخل آن به دماي مورد نظر برسند بارهاي اتاقک و  گرفته می شود تا همة قسمت
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مجهز به فن باشد. دستگاه د، مگر آنكه ندلیل عایق بودن دستگاه، چند ساعت طول می کشد تا اشیاء داخل آن خنک شوبه  -10  

وارد  یناگهانبه طور خنک شوند. اگر هواي سرد  C60˚و مواد داخل آن تا دماي حدود ون را باز نكنید تا اتاقک، ظروف ا درِ

 ند.رممكن است ظروف شیشه اي ترك بخو ،دستگاه شود

 .استفاده می گردد C100˚از دماي کمتر از  براي خشک کردن وسایل معمولاً -11

  

 :نحوة نگهداری

 ماه توسط نمایندة سرویس تعمیر، بازرسی شود. 6هر  طور ماهانه داخل آن تمیز وه ب    

ي اتاق رسیده و به پریز برق قبل از انجام هر گونه اقدام براي نگهداري معمول، اطمینان حاصل کنید که اون به دما توجه:

 متصل نیست.

 

 :كنترل كيفيت

 مشاهدة تغییر رنگ مناسب استفاده کنید. اندیكاتوراز این  ،در هر بار استفاده اونمستمر پایش  يبرا اندیكاتور شيميایي:    

 دستگاه است. مطلوب، نشان دهنده عملكرد پس از پایان مرحله سترون سازي اندیكاتور

 

 ای یحداقل به طور هفتگ Bacillus atrophaeus ATCC 9372 استفاده از نوار کاغذي حاوي اسپورور بيولوژیك: اندیكات    

پس از پایان سیكل، پاکت نوار کاغذي اندیكاتور  توصیه می شود.آن پایش عملكرد  يبرااون  يمتناسب با بار کار شتر،یفواصل ب

ساعت نوار اندیكاتور را در کنار شعله با پنس استریل )شرایط آسپتیک(  2دت بیولوژیک را از داخل اون بیرون بیاورید و طی م

( یا سوي بین کازئین دایجست براث تلقیح کنید. TSBخارج نمایید و در داخل لوله حاوي محیط کشت تریپتیک سوي براث )

روز از نظر ایجاد کدورت که  لوله محیط کشت را هر انكوبه نمایید. C1 ± 36˚ ساعت در دماي 48لوله را حداقل به مدت 

علامت رشد باکتریایی است، بررسی نمایید. مشاهده هرگونه رشد باید از نظر وجود این باسیلوس بررسی گردد، بنابراین باید آن 

 . نتیجه را ثبت کنید.دهیدرا بر روي محیط هاي کشت مناسب، کشت مجدد 

 

ایر لوله هاي حاوي نوار کاغذي اندیكاتور بیولوژیک استفاده کنید. این کنترل منفی: همیشه از یک لوله کنترل منفی در کنار س

لوله فقط حاوي محیط کشت است و براي بررسی آلوده نبودن محیط کشت، در کنار سایر لوله هاي حاوي نوار کاغذي 

 ساعت در دماي 48ه مدت اندیكاتور بیولوژیک، داخل انكوباتور قرار می گیرد. این لوله را به همراه سایر لوله ها حداقل ب

˚C1±36  انكوبه نمایید، لوله محیط کشت را هر روز از نظر ایجاد کدورت که علامت رشد باکتریایی است، بررسی نمایید. اگر

 .یر لوله ها قابل اعتماد نمی باشددر لوله کنترل منفی کدورت ایجاد شود، نتایج سا
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میكروارگانیسم نوار کاغذي اندیكاتور بیولوژیک از کنترل مثبت استفاده  کنترل مثبت: چند وقت یكبار براي بررسی زنده بودن

قرار گرفته باشد، در کنار شعله با پنس  اونکنید. براي این کار یک نوار کاغذي اندیكاتور بیولوژیک را بدون آن که در داخل 

( یا سوي TSBتریپتیک سوي براث )استریل )شرایط آسپتیک( از پاکت آن خارج نمایید و در داخل لوله حاوي محیط کشت 

انكوبه نمایید،  C1 ± 36˚ساعت در دماي  48بین کازئین دایجست براث تلقیح کنید. به همراه سایر لوله ها، حداقل به مدت 

لوله محیط کشت را هر روز از نظر ایجاد کدورت که علامت رشد باکتریایی است، بررسی نمایید. اگر در لوله کنترل مثبت رشد 

 دورت ایجاد نشود، نتایج سایر لوله ها قابل اعتماد نمی باشد.و ک

 

 ایمني:

  شود.استفاده  از مواد قابل اشتعال یا انفجار در داخل اوننباید 

  تا از خوردگی سطوح و قفسه اون جلوگیري نموداز پاشیده شدن محلول هاي اسیدي یا بخارات خورنده در داخل باید ،

 هاي داخلی پیشگیري شود.

 از وسایل حفاظت فردي مثل دستكش هاي عایق و مقاوم به حرارت، عینک براي برداشتن وسایل از داخل اون، د بای

 ایمنی یا محافظ چشم استفاده گردد.
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 اتوكلاو

است که با بهره گیرري از   آلوده و مواد خشک کردن محیط هاي کشت، محلول ها، پسماندسترون اتوکلاو بهترین وسیله براي 

 ارت بخار آب تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد. حر

 

 سترون سازیچرخة 

  1مرحلة ( زمان بالا رفتن دما در محفظة اتوکلاو :˚C121-˚C20) 

  2مرحلة (  زمان نفوذ گرما به داخل ظرف محیط کشت :˚C121-˚C 100<) 

  3مرحلة ( زمان نگهداري در دماي مقرر :˚C121) 

  زمان پایین آمد 4مرحلة :( ن دماي محفظه˚C80- ˚C121) 

 

 سترون سازیانواع 

 محیط هاي کشت و محلول ها سترون سازي 

 آلوده   پسماند سترون سازي 

 مواد خشک بسته بندي شده   سترون سازي 

 

 ها محيط های كشت و محلول سترون سازی

اي کشت کمرپلكس محتروي    باید تصدیق کنیم که طولانی شدن مرحلة گرمایی، سبب کاهش کیفیت مواد مغذي در محیط ه

بایرد از   سترون سازيقند، مواد معدنی و فلزي می شود و در نتیجه به محیط هاي کشت زیان وارد می کند. بنابراین در چرخة 

زمان کوتاهتر و دماي بالاتر استفاده کنیم تا علاوه بر آنكه آسیب کمتري به محیط کشت وارد می شرود، برراي ارگانیسرم نیرز     

 .کشنده تر باشد

 

  آنها را پر نكنید. درپیچ آنها را شل کنید. 3/2درپیچ دار استفاده شود. بیشتر از هاي و ارلن ها بهتر است از لوله 

     سرانتی مترر    5از قرار دادن اشیاء بر روي یكدیگر بپرهیزید. باید فاصلة اشیاء از یكدیگر و از دیواره هراي اتروکلاو حرداقل

 باشد تا بخار جریان یابد.  

 ِمعمولاً اتو در( دقیقه در  15کلاو را ببندید. زمان و دما را طبق دستور شرکت سازنده˚C121.تنظیم کنید ) 
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           در بعضی از محیط هاي کشت که به دماي بالا حساس هستند )محتروي مقردار قنرد برالا یرا عوامرل مهرار کننرده مثرل

 محصول نهایی کاهش می یابد. pHهاي صفراوي هستند( تحت تأثیر دماي بالا،   دزوکسی کولات سدیم یا نمک

  نه به دماي محیط کشت. زمان لازم براي رسیدن به این دما بایرد   ،گردد اتوکلاو برمی اتاقکبه دماي  سترون سازيدماي

 در حد ممكن کوتاه باشد.

  باید متناسب با زمان نفوذ گرما در نظر گرفته شود. برراي مثرال محتویرات یرک ظررف یرک لیترري         سترون سازيچرخة

 ، به این دما برسد.C121˚دقیقه از زمان رسیدن محفظه به دماي  15حیط کشت باید طی م

 
 

 آلوده پسماند سترون سازی

 و بر روي آنها برچسب  آلوده را جدا نموده و در کیسه هاي قابل اتوکلاو شدن قرار دهید مواد Biohazard.نصب کنید 

 3/0هاي کیسه، یا گرة آنرا شل کنید یا قبل از محكم کردن گره، یک پیمانره )  براي اطمینان از نفوذ بخار به همة قسمت 

 کیسه را پر نكنید. 4/3لیتر( آب به آن اضافه کنید. بیش از 

 .براي جلوگیري از مسدود شدن آبگذر اتاقک اتوکلاو توسط آگار مذاب، کیسه ها را داخل سطل قرار دهید 

  دقیقه در  60، پسماند سترون سازيزمان لازم براي˚C121  دقیقه در  45یا˚C134 .می باشد 

  صرورت  ه طبیعی دور بریزید. اما محیط کشت محتوي سلنیت را بایرد بر   پسماندوقتی آگار ذوب شده، سفت شد آنرا مثل

 مخصوص منهدم کنید. پسماند

 

 مواد خشك بسته بندی شده سترون سازی

 در بین آنها ایجراد شرود و برا دیرواره هراي اتروکلاو نیرز        ش بخار قرار دهید که حداکثر چرخ بسته ها را طوري در اتوکلاو

 تماسی نداشته باشند.

  در دمايدقیقه با خروج سریع بخار  25، مواد خشک بسته بندي شده سترون سازيزمان لازم براي˚C 121  دقیقه  30یا

 می باشد. C 121˚بدون خروج بخار در دماي

 

 نحوة نگهداری

  را از سوراخ آبگذر اتاقک جدا کرده، تمیز کنید. لوازم فرعی مثل طبقات و سینی هرا را برا آب و   روزانه: صفحة کف اتوکلاو

 صابون بشویید. سطح آب ژنراتور را کنترل کنید.

 .هفتگی: آبگذر و درزها را تمیز کنید. سوپاپ اطمینان را بررسی کنید 
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 .ماهانه: آب دستگاه را تعویض نمایید 

  اه و قسمت بیرونی آبگذر را تمیز کنید.ماه: داخل و خارج دستگ 3هر 

  ماه: دستگاه توسط نمایندة سرویس تعمیر، بازرسی شود. 6هر 

 

 كنترل كيفيت

 شيميایي: اندیكاتور

ایرن  اسرتفاده کنیرد.    انردیكاتور از ایرن   ،در هر بار اسرتفاده اتوکلاو  مستمرپایش  يبرا: (TST) 6کلاس  ییایمیش كاتوریاند

انردیكاتور پرس از    مشاهدة تغییر رنگ مناسب، بخار و دما را کنترل می کند و تغییر رنگ می دهد. سه عامل زماناندیكاتور 

 پایان مرحله سترون سازي، نشان دهنده عملكرد مطلوب دستگاه است.

 

 بيولوژیك: اندیكاتور

حرداقل بره طرور     Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 حاوي اسپور کیولوژیب كاتوریاند ویال استفاده از

 توصیه می شود.آن پایش عملكرد  يبرا اتوکلاو يمتناسب با بار کار شتر،یفواصل ب ای یهفتگ

قررار داده، تسرت    بیر تنز هیر چند لا Safety Boxدر ته یک ظرف کوچک مقاوم به حرارت و نفوذپذیر نسبت به بخار مثل 

داخل دسرتگاه   لیمواد و وسا ریو آن را به همراه سا دیببند را Safety Box را داخل آن قرار داده، درِ کیولوژیو ب ییایمیش

 2پس از پایان سیكل، ویال اندیكاتور بیولوژیک را بیرون بیاورید و طری مردت    .دیرا اجرا کن سازي سترون. برنامه دیقرار ده

غرذ آغشرته بره    داخل آمپرول شیشره اي برا کا    pHساعت آمپول شیشه اي داخل آن را بشكنید تا محیط کشت و اندیكاتور 

انكوبه نمایید و تغییر رنگ  C1 ± 56˚ساعت در دماي  24-72اسپور باسیلوس در تماس قرار گیرد، سپس ویال را به مدت 

 pH، نشرانگر رشرد باکتریرایی و تغییرر     به رنگ اعلام شرده توسرط سرازنده    تغییر رنگ محیط کشت در آن را بررسی کنید.

و عدم تغییر رنگ، نشان دهنده از بین رفتن باسریلوس و صرحت عملكررد     محیط کشت و عدم صحت عملكرد دستگاه است

  دستگاه است. نتیجه را ثبت کنید.

 

کنترل مثبت: چند وقت یكبار براي بررسی زنده بودن میكروارگانیسم داخل ویال از کنترل مثبت استفاده کنید. برراي ایرن   

شود، به همراه سایر ویال هاي بیولوژیک که از اتوکلاو خارج کررده   کار، یک ویال اندیكاتور بیولوژیک را بدون آن که اتوکلاو

بایرد رشرد    اًانكوبه نمایید. باسیلوس موجود در این ویرال حتمر   C1 ± 56˚ساعت در دماي  24-72اید، بشكنید و به مدت 

ویال هرا قابرل اعتمراد     در این ویال ایجاد شود، نتایج سایرمورد نظر . اگر تغییر رنگ دهد تغییرکند و رنگ محیط کشت را 
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است. اگر این ویال تغییر رنگ ندهد، نشان دهنده از بین رفتن خودبخودي باسیلوس است، بنابراین نتایج سایر ویال ها نیرز  

 قابل اعتماد نیست.

 

 ایمني

 .از دستكش مقاوم به حرارت و محافظ چشم استفاده کنید 

 به حدود که فشار اتاقک اتوکلاو به صفر و دماي آن  بعد از آن˚C60 بایستید و )و نه در جلوي درِ آن( اتوکلاو کنار  ،رسید

 باز کنید. منتظر بمانید تا ظروف کمی خنک شوند، سپس آنها را حمل کنید.به آرامی را  آن

  خارج نمودن وسایل و مرواد ننماییرد، همیشره ابتردا دسرتگاه را      هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاري یا

 وش نموده و سپس اقدام به گذاردن و برداشتن وسایل نمایید.خام

  در صرورت سرهل انگراري و     اقدام به تمیز نمودن آن نكنیرد. برق هرگز در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پریز

ترابلوي بررق   و سپس اقدام به خشرک کرردن    جدا نمودهرا از پریز دستگاه  اًفورریختن آب یا مایعات بر روي تابلوي برق، 

 خشک شود. تا مواد ریخته شده، کاملاً نمایید، از دستگاه استفاده نكنید

 را در هنگام کار دستگاه شل و سفت نكنید. هرگز پیچ هاي محكم کنندة در 
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 انكوباتور

. میكروارگانیسم ها نیاز است ي رشدبرا ،ست که براي نگهداري دما و رطوبت کنترل شده محیطا انكوباتور محفظه عایق بندي شده اي

( هستند، Capnophilicکربن دوست )ارگانیسم هایی که دي اکسیدبراي میكرو 2COبعضی انكوباتورها براي نگهداري میزان دلخواه از 

 تجهیز شده اند.

 

 :2COانكوباتورهای بدون  _الف 

 .تنظیم کننده دما را روي دماي مورد نظر قرار دهید 

  کنترل  شود، روي برگهکاري که از انكوباتور استفاده می دماي مورد نظر رسید، دما را در هر روزوقتی درجه حرارت به

 ثبت کنید. ( QCکیفیت )

 .نمونه ها را به طور ایمن روي سینی ها یا قفسه ها قرار دهید 

 طوب ایجاد نماییدباتور، محیط مردادن یک تشتک پر از آب متناسب با اندازه اتاقک در کف انكو می توانید با قرار. 

 

 دار: 2COانكوباتورهای  _ب 

   2سطح دما وCO  در برگهQC .در هر روز استفاده ثبت می شوند 

از کندل  2COجهت انكوباسیون نمونه هاي نیازمند  ، تا زمان شارژ مجدد آن می توان2COدر صورت اتمام کپسول گاز نكته: 

 .وده صورت جایگزین استفاده نمب)جار حاوي شمع( جار 

 

 نحوه نگهداری:

 شوند. تمیز گندزداي مناسبمحلول استفاده از با بعد از ریختن مواد عفونی،  نیز وماهانه  همه انكوباتورها باید به طور 

 .قبل از تمیز کردن، انكوباتور را از پریز برق جدا کنید 

  .ارجی انكوباتور را با پارچه آغشته به سطوح داخلی و خاز مواد تمیز کننده اي استفاده کنید که خراش ایجاد نمی کنند

 محلول تمیز کننده ملایم تمیز کنید.

 .از تماس بین مواد پاك کننده و ساختارهاي الكتریكی خودداري نمایید 

 .قبل از اتصال مجدد انكوباتور به برق، منتظر بمانید تا داخل انكوباتور خشک شود 

 ه انكوباتور، آلودگی زدایی، تمیز و از پریز برق جدا شده است.قبل از انجام هر گونه تعمیر، مطمئن شوید ک توجه:
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 2هاي  به منظور رعایت موارد ایمنی، کپسولCO که  باید به صورت ایستاده با زنجیر سنگین به دیوار محكم شود. زمانی

را روي حمل  ها باید به طور محكم بسته شوند. سیلندرهاي خالی ها و درپوش ، سوپاپاز سیلندرها استفاده نمی شود

 F 125˚(C52˚. هرگز سیلندرهاي گاز را در دماي بالاتر از )طور محكم با زنجیر نگهداري کنید به کننده سیلندر گاز

 ها را در وضعیت افقی قرار ندهید.. سیلندرنگهداري نكنید

 

 كنترل كيفي:

 :2COانكوباتورهای بدون  _الف 

 یري نموده و به طور روزانه و در دو نوبت بر روي منحنی دما، ثبت کنید.دماي انكوباتور را با دماسنج کالیبره اندازه گ 

 و دماي روزانه را در جداول مربوطه ثبت نمایید. تمام عملیات نگهداري، تمیز کردن 

 

اقدامات اصلاحی باید یزر، علاوه بر اطلاع رسانی به مسئول فنی یا سوپروا، بل قبول باشدکه دماي انكوباتور خارج از محدوده قا زمانی

 مطابق موارد ذیل انجام شود:

 پریز برق و منبع برق ،Circuit Panel .را بررسی کنید 

 ( دماي تنظیمیSet Point.را بررسی کنید ) 

 .اگر دستگاه هنوز درست کار نمی کند، به نماینده سرویس دهنده اطلاع دهید 

 

 دار: 2COانكوباتورهای  _ب 

  براي  . هر روز آن را پاساژ داده و رشدش را بررسی نمایید. این ارگانیسمدر انكوباتور قرار دهید نورها گونیسرییک کشت از

 نیاز دارد. 2COبه  رشد

 .تمام عملیات نگهداري، تمیز کردن، تعویض سیلندر و دماي روزانه را در جداول مربوطه ثبت نمایید 

 

 

 

 

 

 


